
Instrukcje dla użytkowników płytki do przechowywania tkanek  

REPROLIFE Inc. 
2-5-3-9F Shinjuku Shinjuku-ku Tokyo, 160-0022 Japan (Japonia) 
Telefon: +81359258931  
E-mail: contact@reprolife.jp   Adres URL produktu:  https://reprolife.jp/en

Środki ostrożności: Produkty z uszkodzonym opakowaniem nie mogą być używane. Produktu nie można używać po upływie jego daty 
ważności.
Uwaga podczas użytkowania: Wyrób ten może być używany wyłącznie przez specjalistę, który odbył szkolenie. Jest to wyrób przeznaczony 
tylko do jednorazowego użytku.
Uwaga podczas przechowywania: Należy unikać wstrząsów lub nacisków, takich jak upuszczanie i przykładanie dużego obciążenia.
Główny materiał: Polistyren 
Forma: Płytka do przechowywania tkanek
Model: VP 010 (10szt.), WP 010 (10szt.)
Opakowanie: Opakowanie podstawowe: Torebka OPP / Opakowanie dodatkowe: Torebka OPP (tylko na 10 sztuk)
Sterylizacja: Sterylizowany promieniami gamma
Temperatura: Podczas przechowywania: 10 ℃ ~ 25 ℃
Okres trwałości: 2 lata od daty sterylizacji.
Zastosowanie: Do witryfikacji lub rozgrzewania komórek, tkanek, oocytów, zarodków i blastocyst ssaków. 
Instrukcje użytkowania
Płytka do witryfikacji: Otworzyć torebkę i wyjąć płytkę. Umieścić ją na statywie mikroskopu. Płytka ma 3 dołki z przodu i rowek na Cryotec 
z tyłu. Zdjąć pokrywkę i napełnić każdy dołek roztworami. Przeprowadzać w temperaturze pokojowej.
Płytka do rozgrzewania: Otworzyć torebkę, wyjąć płytkę, pokrywka powinna być zamknięta, a następnie umieścić płytkę w inkubatorze w 
temperaturze 37 ℃ < 3 godziny przed użyciem. Wyjąć płytkę z inkubatora i ustawić (kwadratowy dołek po lewej stronie) na statywie 
mikroskopu. Zdjąć pokrywkę i napełnić każdy dołek roztworami.
Przeprowadzać w temperaturze pokojowej.
Proces utylizacji: Ponieważ produkt po użyciu może być zanieczyszczony, należy go zutylizować zgodnie z przepisami ustawowymi i 
wykonawczymi danego kraju.

* Zaleca się łączne stosowanie z roztworem do witryfikacji i rozgrzewania oraz Cryotec.

Skróty: OPP (folia polipropylenowa jednoosiowo orientowana), ES (roztwór równoważący), VS1 (roztwór witrykacyjny 1), VS2 (roztwór witryfikacyjny 2), 
              TS (roztwór rozgrzewający), DS (roztwór rozcieńczający), WS1 (roztwór myjący 1), WS2 (roztwór myjący 2), LN2 (ciekły azot)
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Symbole

RozgrzewanieWitryfikacja

(42,000℃/min)
Rozgrzewanie TS

DS 300 μl WS1 300 μl WS2 300 μl

3 min 5 min 1 min1 min
37℃

(zamknięte) 1,500℃/ min
(otwarte) 23,000℃/ min

Wielokrotne chłodzenie LN
2

<12 min <15 min<15 min

Czas równoważenia

Oocyt Zarodek

12 - 15 min
ES

300µl 
VS1

30 - 40 sek. 

300µl 
VS2

10 - 20 sek.

300µl 

Wytwórca
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Nie używać ponownie

Nie sterylizować ponownie

Sterylizacja przez 
napromienianie

Sprawdzić w instrukcji 
użytkowania

Oznakowanie CE zatwierdzone 
przez DEKRA

0 3 4 4

Nie używać, jeśli opakowanie 
jednostkowe jest otwarte lub 
uszkodzone
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Ograniczenie temperatury

JP

Wyrób medyczny

XXX
Zawiera lub obecność

System pojedynczej jałowej bariery 
z opakowaniem ochronnym na 
zewnątrz


